
Σελύδα 1 από 2 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ MONITORS 

1. Οι απαιτούμενεσ επιςκϋψεισ για την προληπτικό ςυντόρηςη των μηχανημϊτων τησ αναθϋτουςασ 

εύναι μύα (1) φορϊ ετηςύωσ, και θα γύνονται ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ καταςκευϊςτριασ 

εταιρύασ, και η ανϊδοχοσ θα παρϋχει τηλεφωνικό υποςτόριξη για παροχό ςυμβουλών και 

τεχνικών οδηγιών, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ςυντήρηςη 

του κεντρικοφ ςταθμοφ CMS. Το κόςτοσ για την μετακύνηςη, εργαςύα ςυντόρηςησ, λοιπϊ ϋξοδϊ τησ 

βαραύνουν τον Ανϊδοχο. 

2. Υποχρϋωςη του Αναδόχου και θα ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο τύμημα για τα μηχανόματα τησ 

ςύμβαςησ, εύναι να καλύπτει απεριόριςτο αριθμό κλόςεων για αποκατϊςταςη οποιαςδόποτε 

βλϊβησ. Καλεύται να πραγματοποιόςει την επύςκεψη των τεχνικών του για αποκατϊςταςη 

βλαβών που θα δηλώνεται από το Νοςοκομεύο εύτε τηλεφωνικϊ εύτε με e-mail. 

3. Ο μϋγιςτοσ ςυνολικόσ χρόνοσ ακινητοπούηςησ κϊθε μηχανόματοσ λόγω βλαβών κατϊ τη διϊρκεια 

τησ ςύμβαςησ, δεν θα πρϋπει αθροιςτικϊ να ξεπερνϊει τισ δϋκα (10) ημϋρεσ. Για κϊθε εργϊςιμη 

ημϋρα υπϋρβαςησ του παραπϊνω χρόνου ακινητοπούηςησ, θα επιβϊλλεται ωσ ποινικό ρότρα, 

παρϊταςη τησ ςύμβαςησ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ του μηχανόματοσ για πϋντε (5) 

ημερολογιακϋσ ημϋρεσ. 

4. Τα υλικϊ ςυντόρηςησ καθώσ και οποιοδόποτε απαραύτητο ανταλλακτικό απαιτηθεύ για την 

αποκατϊςταςη βλϊβησ, θα αντικαθύςτανται δωρεϊν, εκτόσ αναλωςύμων και υλικών που ϋρχονται 

ςε επαφό με τον αςθενό όπωσ καλώδια ΗΚΓ (ςτϋλεχοσ και απολόξεισ), καλώδια οξυμετρύασ 

(ςτϋλεχοσ και αιςθητόρασ), καλώδια αιματηρόσ πύεςησ ΙΒΡ, ςωλόνασ περιχειρύδασ, περιχειρύδεσ 

ΝΙΒΡ και εξωτερικϋσ μπαταρύεσ. Στην παρούςα Σύμβαςη ςυμπεριλαμβϊνονται οι εςωτερικϋσ 

μπαταρύεσ, οι οπούεσ αντικαθύςτανται βϊςει οδηγιών καταςκευαςτό. 

5. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει κατϊλογο με τα διακριβωμϋνα όργανα τα οπούα θα 

χρηςιμοποιόςει για την ςυντόρηςη και την επιςκευό του εξοπλιςμού που αναλαμβϊνει. Επύςησ ο 

ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει τα ςχετικϊ πιςτοποιητικϊ διακρύβωςησ (ςτην ελληνικό 

γλώςςα). 

6. Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να παραδύδει το μηχϊνημα μετϊ από οποιαδόποτε ςυντόρηςη 

(επιδιορθωτικό ό προληπτικό), ςτο (Τμόμα Βιοώατρικόσ), παραδύδοντασ και αντύςτοιχο Δελτύο 

Εργαςύασ-Επιςκευόσ. 

7. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προςϋρχεται για την προληπτικό ςυντόρηςη ςε εργϊςιμεσ 

μϋρεσ και ώρεσ. Η ημερομηνύα διεξαγωγόσ των επιςκϋψεων θα προκαθορύζεται ύςτερα από 

ενημϋρωςη τησ αναδόχου εταιρεύασ και αποδοχό από το τμόμα Βιοώατρικόσ Τεχνολογύασ. 

8. Ρητϊ ςυμφωνεύται ότι η εργαςύα και τα ανταλλακτικϊ αποκατϊςταςησ βλϊβησ που θα οφεύλεται 

ςε κακό χρόςη του μηχανόματοσ ό χρόςη μη ςύμφωνη με τισ οδηγύεσ τησ καταςκευϊςτριασ 

εταιρύασ θα βαρύνει εξ ολοκλόρου το Νοςοκομεύο. Σε περύπτωςη που η μη λειτουργύα του 

ςυςτόματοσ οφεύλεται ςε γεγονόσ ανώτερησ βύασ, η αποκατϊςταςη των ζημιών που θα 

προκληθούν, καθώσ και τα υλικϊ και η εργαςύα που θα  απαιτηθούν, θα  καλύπτονται  

αποκλειςτικϊ από το Νοςοκομεύο.  

9. Η κϊλυψη δεν περιλαμβϊνει την αποκατϊςταςη βλαβών και αντικατϊςταςη ανταλλακτικών 

από προώπϊρχουςεσ βλϊβεσ, που ϋχουν ανακοινωθεύ και γνωςτοποιηθεύ ςτον ανϊδοχο πριν 

την ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και για τισ οπούεσ υπϊρχει προςφορϊ ςε 

εκκρεμότητα .  

10. Το Νοςοκομεύο υποχρεούται να διαφυλϊξει τα εισ την παρούςα ςύμβαςη αναφερόμενα 
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μηχανόματα από τεχνικϋσ παρεμβϊςεισ οποιονδόποτε ξϋνων προσ τον Ανϊδοχο τεχνικών. Ρητϊ 

ςυμφωνεύται ότι ο Ανϊδοχοσ ουδεμύα ευθύνη φϋρει, ςε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι ϋγιναν 

προςπϊθειεσ επιςκευόσ των εν λόγω μηχανημϊτων από ϊλλουσ Τεχνικούσ εκτόσ εκεύνων του 

Αναδόχου. Σε αυτό την περύπτωςη η εργαςύα και τα ανταλλακτικϊ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ 

βαρύνουν εξολοκλόρου το Νοςοκομεύο. 

11. Να κατατεθούν επύ ποινό απόρριψησ τα παρακϊτω: 

 Κατϊλογοσ του τεχνικού προςωπικού τησ εταιρεύασ, με πιςτοποιητικϊ εκπαύδευςησ από τον 

καταςκευαςτικό ούκο ςτον ύδιο εξοπλιςμό. 

 Ο ςυμμετϋχων υποψόφιοσ «Ανϊδοχοσ Συντηρητόσ » να διαθϋτει πιςτοπούηςη ΕΝ ISO 9001: 15, 

με πεδύο πιςτοπούηςησ την διακύνηςη ιατροτεχνολογικών προώόντων, και ΕΝ ISO 13485:16  

για την τεχνικό υποςτόριξη ιατροτεχνολογικών προώόντων, ςτην ελληνικό γλώςςα, ό με 

μετϊφραςη όπου απαιτεύται. 


