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ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ 
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1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΑΠ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ:  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.:  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:   

 ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:   

ΜΟΝΑΔΙΚΟ:  ΟΧΙ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 

δ 

Ρινογαστρικός καθετήρας δύο οδών (Double-Lumen / Salem Sump Nasogastric Tube)  

• Κύριος Αυλός (Main Suction Lumen): Μεγάλης διαμέτρου για την αποτελεσματική 

αναρρόφηση γαστρικών υγρών, αποσυμπίεση, πλύση στομάχου ή χορήγηση 

τροφής/φαρμάκων.  

• Δευτερεύων Αυλός Αερισμού (Air Vent Lumen / Blue Vent): Μικρότερος αυλός (συχνά 

με μπλε κωδικοποίηση) που επικοινωνεί με το περιβάλλον. Επιτρέπει τη συνεχή 

είσοδο αέρα στο στομάχι ώστε να εξισορροπείται η αρνητική πίεση κατά την 

αναρρόφηση, αποτρέποντας την προσκόλληση και τον τραυματισμό του γαστρικού 

βλεννογόνου.  

• Άκρο καθετήρα: Ατραυματικό, κλειστό και στρογγυλεμένο, με πλάγιες οπές (μάτια) 

για ομαλή παροχέτευση χωρίς αποφράξεις.  

• Βιοσυμβατό υλικό: Κατασκευασμένος από Ιατρικού τύπου PVC (Medical Grade PVC) 

για βραχυπρόθεσμη χρήση (έως 7 ημέρες), ή από Πολυουρεθάνη (PUR) / Σιλικόνη για 

μακροχρόνια παραμονή (μειώνει τους ερεθισμούς και μαλακώνει με τη θερμοκρασία του 

σώματος).  

• Ακτινοσκιερότητα: Ύπαρξη ενσωματωμένης ακτινοσκιερής γραμμής (X-ray opaque 

line) σε όλο το μήκος του ή ακτινοσκιερού άκρου για την εύκολη επιβεβαίωση της 

σωστής τοποθέτησης μέσω ακτινογραφίας.  

• Χωρίς DEHP & Latex: Να μην περιέχει φθαλικές ενώσεις και λάτεξ για την αποφυγή 

αλλεργικών αντιδράσεων. 

• Βαθμονόμηση (Διαβάθμιση): Ευκρινείς προδιαγεγραμμένες ενδείξεις μήκους ανά 

εκατοστό (π.χ. στα 45, 55, 65, 75 cm) για τον ακριβή έλεγχο του βάθους εισαγωγής. 

[1, 2] 

• Κωνικός Σύνδεσμος (Funnel / Luer / ENFit): Ο κύριος αυλός πρέπει να διαθέτει 

υποδοχή που να προσαρμόζεται εύκολα σε συσκευές αναρρόφησης ή σύριγγες σίτισης 

(π.χ. τύπου ENFit για προστασία από λάθος συνδέσεις). 

• Αποστείρωση: Ατομική, αποστειρωμένη συσκευασία (Sterile), μίας χρήσης 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΠΟΣOTHΤΑ 

ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN No 18 30  

ΣΥΝΟΛΑ:    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ:  

 

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:    

ΠΡΟΤEINOMEΝΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

30 

 

CPV ΚΩΔ. ΝΟΣ.  

45105 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:  95102 

A/A ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:  6536 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:  13/10/2026 

  Στοιχεία Σημειώματος    Οικονομικά Στοιχεία  

  Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:  

  Πρόσθετοι Προσδιορισμοί  

/ 

/ 


